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EGY BEVEZETŐ SZÓ 
Kedves vásárló, köszönjük a bizalmát, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt 
figyelmesen olvassa el a használati útmutatóban található összes részletes információt. Kérjük, 
fordítson különös figyelmet a figyelmeztetésekre és a biztonsági előírásokra. Használja a készüléket 
pontosan az utasításoknak megfelelően. Mindezek a lépések segítenek a műszer összes funkciójának 
maximális kihasználásában és mindenki egészségének védelmében. Ebben a kézikönyvben 
megpróbáljuk a lehető legjobb képet adni az alkalmazott technológiáról és arról, hogyan használhatja 
a műszert a lehető legjobban. 
 
Kérjük, ne vegye félvállról az ebben a kézikönyvben található utasításokat. A kiválasztott testrészek 
nem invazív kezelésére szolgáló esztétikai készülék fájdalommentes és biztonságos technológiákkal 
dolgozik. A készülék hosszú fejlesztési folyamaton ment keresztül, és a biztonság szempontjából 
megfelel minden törvényes biztonsági előírásnak. A bőr alatti zsírszövet hatékony stimulálása 
érdekében a készülék egy bizonyos energiával működik. Ha nem tartja be a megadott utasításokat, 
nem tartja be a figyelmeztetéseket és az ellenjavallatok listáját, akkor szélsőséges esetben negatívan 
befolyásolhatja egészségét. Másrészt ne féljen a készülék használatától. A kialakítás, a funkciók és a 
technológia otthoni körülmények között, hozzáértő egészségügyi szakember felügyelete nélkül 
használható.    
 
Bevezető fontos információk a készülékkel és annak használatával kapcsolatban:  

 A BeautyRelax esztétikai eszköz a masszázs/esztétikai eszközök kategóriájába tartozik. Ez 
nem orvostechnikai eszköz. Nem szolgál az elhízás vagy más kapcsolódó korlátozások 
kezelésére. Olyan technológiákat kínál, amelyek meghatározott feltételek mellett alkalmazva 
segítik a bőr alatti zsír csökkentését és a bőr rugalmasságának javítását.  

 A BeautyRelax esztétikai készülék nem invazív kezelést biztosít. A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy az applikációs fej egyetlen része sem hatol be fizikailag a bőr alá. 

• A nem invazív használat előfeltétele annak, hogy a készüléket az átlagfelhasználó otthoni 
körülmények között használhassa. A készülék működtetése nem igényli az orvosi vagy 
kozmetikai esztétikai szakember felügyeletét. 

• A BeautyRelax esztétikai készülék tanúsítvánnyal rendelkezik, és megfelel az ilyen típusú 
készülékekre vonatkozó összes szabványnak. Az adapter és az összes elektronikus alkatrész 
biztonsága biztosított. 

• A kezelést mindig átlátszó vezető géllel (sonogel) kombinálják, amely bármely 
gyógyszertárban vagy egészségügyi áruházban megvásárolható. Néhány tíz koronába kerül. 
Határozottan a legolcsóbb is elég. Minél drágább, annál jobb. A gél bőrre történő felvitelének 
fő célja a vezetőképesség növelése. Az eszköz technológiája jobban képes lesz a bőrhöz 
kötődni. Ügyeljen arra, hogy ne fukarkodjon a gél mennyiségével a bőrén. Ez fontos 
összetevője a bőrkezelés minőségi kivitelezésének.   

• Egyáltalán nem igaz, hogy minél gyakrabban használja a készüléket, annál gyorsabb az 
eredmény. Adjon elég időt a szervezetének, hogy feldolgozza a gép használata során 
felszabaduló energiát. Ez jelentősen hozzájárul az Ön egészségének védelméhez.  

• Ha bármiben bizonytalan, ha a készülék használatának bármely szakaszában bizonytalan, 
kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.  

 
A használati utasítást gondosan őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.  
Kívánjuk, hogy a készülék jól szolgálja Önt, és megfeleljen a vásárlás előtt támasztott elvárásainak.   
 
BeautyRelax.cz csapat 
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A ZSÍRSZÖVET PROBLÉMÁI 
A zsírsejtek az emberi testben található legnagyobb 
sejtek közé tartoznak. Fő céljuk az energiaellátás 
megteremtése. A fehér zsírszövet az energiatárolás 
mellett hőszigetelésként és a belső szervek 
védelmeként is szolgál. A zsírszövet leggyakrabban a 
bőr alatti szövetben található. A zsírszövet a 
kötőszövetek közé tartozik. A zsírszövet egyik fontos 
tulajdonsága a szénhidrátokból és zsírsavakból 
aktívan képződő zsír felhalmozódása a sejtekben. A 
zsírraktározás és -lebontás folyamatát hormonális és idegi ingerek irányítják. A fehér zsírszövet 
zsírsejtekből áll, amelyek nagy zsírcseppeket tartalmaznak, amelyeket citoplazma gyűrű (zsírvákuum) 
vesz körül. A sejtmag a sejt perifériáján helyezkedik el. A tárolt zsír félig folyékony állagú, és főként 
triacilglicerinből és koleszterinészterekből áll. Sovány egyéneknél a testtömeg körülbelül 20%-át teszi 
ki, de elhízott egyéneknél a teljes testtömeg akár 50%-át is elérheti. 
 

 A ZSÍRSETT 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

grafikus animáció a zsírsejtek 
csoportjáról 

JADRO BOXES 

MITOCHONDRIE 

MEMBRAINE 

ZSÍRELLÁTÁS 

CYTOPLASMA 

A GOLGI KOMPLEX VEZIKULÁI 

HUNGRY  
ENDOPLASMIC  
RETICULUM 

EPIDERMIS 

DERMIS 

ZSÍROS SZÖVET 
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ULTRAHANG ÉS RÁDIÓFREKVENCIA 
Az esztétikai eszközök használatának fő 
felhalmozódott zsírsejteket célozza meg. A 
esztétikai készülék két modern technológiát 
innovatív HIFU ultrahanghullámokat 
stimulálásának optimális kombinációja. A 
hőhatást vált ki. A sejtek anyagcseréje felgyorsul. Egyes zsírsejtek 
megbomlik. Ezt követi az egyes részecskékre való 
zsírsejtek mennyisége és térfogata csökken.
trigliceridek zsírsavakra és glicerinre bomlanak. A glicerin vízben oldódik, így könnyen 
felszívódik a keringési rendszerben. A zsírsavakat a máj 
szervezetben rejlő módon dolgozza fel.
 

MINDEN KARAKTERTÍPUS ESETÉBEN
A BeautyRelax minden testtípusra alkalmas. Férfiak és nők számára egyaránt. Bármilyen hajlam is 
legyen a nagyobb zsírlerakódásra bármely részen. Kivételt képeznek azok a személyek, akik az 
ellenjavallatok listájában felsorolt állapotok valamelyikében szenvednek.
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ULTRAHANG ÉS RÁDIÓFREKVENCIA  
Az esztétikai eszközök használatának fő célja, hogy közvetlenül a zsírszövetben 

zsírsejteket célozza meg. A BeautyRelax Celluform Ultimate 
esztétikai készülék két modern technológiát - RF rádiófrekvenciás hullámokat 

HIFU ultrahanghullámokat - egyesít. A kettős kezelés a zsírsejtek 
stimulálásának optimális kombinációja. A pontosan célzott rádiófrekvenciás energia 
hőhatást vált ki. A sejtek anyagcseréje felgyorsul. Egyes zsírsejtek szerkezete 

egyes részecskékre való bontás. A testformálás hatásár
zsírsejtek mennyisége és térfogata csökken. Az ultrahanghullámok hatására a 
trigliceridek zsírsavakra és glicerinre bomlanak. A glicerin vízben oldódik, így könnyen 
felszívódik a keringési rendszerben. A zsírsavakat a máj természetes és a 

dolgozza fel. 

MINDEN KARAKTERTÍPUS ESETÉBEN
A BeautyRelax minden testtípusra alkalmas. Férfiak és nők számára egyaránt. Bármilyen hajlam is 
legyen a nagyobb zsírlerakódásra bármely részen. Kivételt képeznek azok a személyek, akik az 

latok listájában felsorolt állapotok valamelyikében szenvednek. 

 
zsírszövetben 

BeautyRelax Celluform Ultimate 
RF rádiófrekvenciás hullámokat és 

a zsírsejtek 
pontosan célzott rádiófrekvenciás energia 

szerkezete 
A testformálás hatására a 

Az ultrahanghullámok hatására a 
trigliceridek zsírsavakra és glicerinre bomlanak. A glicerin vízben oldódik, így könnyen 

természetes és a 

MINDEN KARAKTERTÍPUS ESETÉBEN 
A BeautyRelax minden testtípusra alkalmas. Férfiak és nők számára egyaránt. Bármilyen hajlam is 
legyen a nagyobb zsírlerakódásra bármely részen. Kivételt képeznek azok a személyek, akik az 
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A RÁNCOK PROBLÉMÁJA 
A ráncképződés folyamata természetes jelenség. Ez a 
bőr öregedésének következménye. Idővel veszít 
rugalmasságából. A sejtek megújulása lelassul, ami 
azt eredményezi, hogy nem tudnak elegendő 
mennyiségű minőségi kollagént termelni. A csökkent 
kollagéntermelés következtében a bőrben olyan 
ráncok alakulnak ki, amelyeket a szervezet nem 
képes segítség nélkül kompenzálni. A bőr 
ráncosodása fokozatosan behatol a dermisz rétegbe - 
a dermiszbe (a bőr tartószövetébe). Az eredmény egy nagyszámú, mély és kiemelkedő ráncokkal 
rendelkező bőr. A ráncok két alapvető csoportra oszthatók. Dinamikus ráncok, amelyeket az 
összehúzódás (az izmok összehúzódása) okoz. Ezek 35 éves kor körül kezdenek megjelenni. A statikus 
ráncok a bőr alsó rétegének megereszkedése és az alacsony kollagéntermelés eredménye. A statikus 
ráncok 40 éves kor körül kezdenek megjelenni.   
 

A RÁNCTALANÍTÁS MÓDSZEREI 
A ránctalanítási lehetőségeket két alapvető csoportra osztjuk: invazív és nem invazív. Az invazív 
módszer magában foglalja a sebészeti eljárások minden olyan típusát, ahol szikét vagy injekciókat 
használnak. Az orvos eszköze fizikailag áthalad a bőrfelületen. A nem invazív módszerek közé 
tartoznak a különböző kozmetikai termékek, krémek, gélek, olajok és szérumok. Egy másik lehetőség 
az instrumentális bőrkezelések, amelyek a természetes kollagéntermelés aktív serkentésére és a 
rugalmas rostok megerősítésére szolgáló kiválasztott technológiákat alkalmaznak. A rádiófrekvenciás 
technológia nagy fellendülést tapasztal az esztétika területén. A legjobb arányt éri el a kíméletesség 
és a hatékonyság között.  
 

FESZES BŐR RÁNCOK NÉLKÜL 
ELEGENDŐ KOLLAGÉN  

RUGALMAS, RUGALMAS SZÁLAK 

MEGERESZKEDETT, RÁNCOS 
BŐR 

ALACSONY MENNYISÉGŰ KOLLAGÉN  
A RUGALMAS ROSTOK CSÖKKENT RUGALMASSÁGA  
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MEGJEGYZÉS 

 Az első használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, tekintse át az 
összes ábrát, és őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra. 

 Ha bőrét súlyos bőrbetegség érinti, ne használja a készüléket. Ha nem 
biztos abban, hogy az Ön egészségi állapota megfelel-e a készülék 
használatának feltételeinek, forduljon háziorvosához az 
alkalmassággal kapcsolatban.  

 A készüléket elsősorban az Ön személyes használatára szánják. Ne 
ossza meg családtagjaival vagy barátaival. Ha egynél több személy használja a készüléket, 
fokozott figyelmet kell fordítani a higiéniára.   

 Ha a készülék sérült, nem működik megfelelően, vagy vízbe esett, soha ne helyezze üzembe.  
 Ha a készülék elromlott, az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a belső részeket.  
 Ha a készülék a földre esik, megsérülhet. Ebben az esetben ne használja tovább a készüléket, 

és forduljon a kereskedő szervizéhez.  
 Ne használja a készüléket víz közelében vagy fokozott páratartalmú helyeken (fürdő, 

zuhanyzó, úszómedence stb.). 
 A készülék nem mosható. Nem szabad vízbe vagy folyóvíz alá meríteni.  
 Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. Minden használat után mindig alaposan kapcsolja ki 

a készüléket.  
 Ha a készüléket nagyon hideg környezetből nagyon meleg környezetbe helyezték át, várjon 

legalább 3 órát a használat előtt.  
 A készüléket nem gyermekeknek vagy olyan személyeknek szánták, akiknek fizikai vagy 

szellemi állapota nem teszi lehetővé a készülék biztonságos használatát.  
 Ne helyezze vagy használja a készüléket forró hőforrásokra (radiátor, kályha, tűzhely stb.). 
 Ne próbálja meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. 
 A készüléket száraz környezetben tárolja. Próbálja meg a portól védve tartani.  
 Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.  
 A forgalmazó nem vállal felelősséget a jelen kézikönyv utasításaitól eltérő, nem megfelelő 

használatból eredő károkért. Nem felelős a biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül 
hagyásából eredő következményekért.  

 A forgalmazó nem vállal felelősséget az egyéb felhasználás által okozott egészségügyi vagy 
vagyoni károkért. 

 

A SONOGEL HASZNÁLATA 
Használata mindig átlátszó vezető géllel 
kombinálva történik (nem tartozék). A SONOGEL 
nevű applikációs gél bármelyik gyógyászati 
segédeszköz boltban megvásárolható 
(gyógyszertárban is megvásárolható). A gél nagyon 
fontos a készülék használatához. Szükséges 
kötőréteget képez az applikátor és a bőr között. 
Vízbázisú. Nem károsíthatja az applikátorfejet. 
Ügyeljen arra, hogy a készülék használatakor ne 
használja takarékosan. Az applikátor gél 
használata elengedhetetlen. A rádiófrekvencia, az 
EMS-impulzusok és a HIFU-ultrahang jobban kötődik a bőrhöz. Ne használjon más kozmetikai 
termékeket a készülékkel együtt.    
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ELLENJAVALLATOK 
A készüléket semmilyen körülmények között nem szabad olyan személyeknek használniuk, akiket az 
említett állapotok bármelyike érint: 

 
 Rák, epilepszia, cukorbetegség, vírusos megbetegedések 
 Magas lázban 
 Súlyos vese- vagy májbetegség 
 Magas koleszterinszint 
 Bőrbetegségek 
 Fáradtság szindróma 
 Szívbetegség, pacemaker, magas vérnyomás 
 Fém implantátumok a testben (csak a készülék alkalmazási területére 

vonatkozik) 
 Érrendszeri rendellenességek vagy arteoszklerózis 
 Terhesség 
 Alvadásgátló gyógyszert szedő személyek 
 Transzplantációval járó műtéten átesett betegek 
 Az állandó felügyeletet igénylő személyek csak orvoshoz fordulva használhatják a készüléket. 

 

TILTOTT KEZELÉSI TERÜLETEK 
 Pajzsmirigy terület 
 A terület, ahol a szív van 
 A hónalj 
 Könyök 
 Csukló 
 Boka 
 Pálmák 
 Lábak 
 Térd területe 
 Gerinc 

 

ENGEDÉLYEZETT KEZELÉSI TERÜLETEK 
 Arc 
 Áll 
 Alkarok 
 Szivattyúk 
 Has 
 Combok 
 Fenék 
 Borjak 

 
Megjegyzés: a párosított testterületet egy résznek kell tekinteni (jobb és bal vádli = egy rész). 
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NYIROKCSOMÓK - HIFU-ULTRAHANG 
A Beautyrelax készülék használatakor próbálja meg elkerülni a nyirokcsomók ezen területeit. A 
könnyű érintés nem számít. Ezeknek a csomópontoknak az állandó stimulálása nem ajánlott. A 
csomópontokat nagy zöld pontok jelzik:  
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NYIROKCSOMÓK - HIFU-ULTRAHANG 
A Beautyrelax készülék használatakor próbálja meg elkerülni a nyirokcsomók ezen területeit. A 
könnyű érintés nem számít. Ezeknek a csomópontoknak az állandó stimulálása nem ajánlott. A 
csomópontokat nagy zöld pontok jelzik:  
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NYIROKCSOMÓK - HIFU-ULTRAHANG 
A Beautyrelax készülék használatakor próbálja meg elkerülni a nyirokcsomók ezen területeit. A 
könnyű érintés nem számít. Ezeknek a csomópontoknak az állandó stimulálása nem ajánlott. A 
csomópontokat nagy zöld pontok jelzik: 



Esztétikai BeautyRelax Celluform Ultimate 

 

 

A KÉSZÜLÉK TECHNOLÓGIÁJÁNAK BEMUTATÁSA
Népszerű technológiák a nem invazív esztétika területén, kis kompakt kivitel
abszolút újdonságot a testápolási kategóriában, a 
stúdiók nagy eszközeihez hasonló technológiákat használ. A 
funkciója a célzott testformálás, a bőr alatt
ultrahanghullámokkal, RF rádiófrekvenciával, EMS elektromos mikroimpulzusokkal és 
fotonfénnyel dolgozik a zsírszöveten a multifunkcionális alkalmazási fejnek köszönhetően. A készülék 
egyedi görbülete megkönnyíti a nehezen hozzáférhető területek kezelését is. Használjon 
professzionális technológiát otthonának kényelmében!
 

RÁDIÓFREKVENCIA 
A rádiófrekvenciás hullámok az elmúlt néhány évben 
az esztétika területén. Fő előnyei közé 
hatékonyság. Az applikátor a kezelendő területre helyezve 
meghatározott frekvencia- és teljesítménytartományban 
BeautyRelax Celluform Ultimate modellben a rádiófrekvencia 2 MHz
frekvenciára van hangolva. A rádiófrekvenciás hullámokat úgy optimalizálják, 
hogy olyan hőgradienst okozzanak, amely jelentősen befolyásolja a dermisz 
a zsírszöveti rétegben zajló folyamatokat. A leadott energia aktiválja a 
rostok átalakulását és előseg
legnagyobb mértékű célzása még a kifejezettebb zsírréteggel rendelkező 
területeken is, és az ezt követő anyagcsere
hatással van a megereszkedett és deformált kontúrok nagyon hatékon
kisimítására. Ugyanakkor a rádiófrekvencia aktívan stimulálja a zsírsejteket, 
hogy energiát szabadítsanak fel, amelyet a szervezet 
dolgoz fel. A sejtek megváltoztatják méretüket, és így a zsírszövet mérete 
csökken. Ezt a folyamatot a je
rendszeres használattal lehet elérni.
azonban nem olyan hő, amely felmelegítené a bőrét az alkalmazási fejjel, amely 
felmelegedne. A hőt a bőr felszínén érezheti, de a hő mél
bőrrétegbe és a zsírszövetbe. A hő rádiófrekvenciás hullámokat okoz.
rádiófrekvenciának tehát két alapvető kulcstulajdonsága van: a zsírszövet aktív 
stimulálása és a bőr rugalmasságának növelése.  
 

ULTRAHANGOS HULLÁMOK [HIFU] 
Tulajdonságainak köszönhetően az ultrahanghullámok állandó helyet kaptak az 
esztétika területén. Az ultrahanghullámos készülékek hatékonyan tisztítják az 
arcot, vagy aktívan stimulálják a zsírszövetet. Különböző frekvenciákon 
különböző tulajdonságokat érnek el. A
Ultimate készülékben 3 MHz-re 
teljesen innovatív ultrahanghullám
formájában. Az ultrahanghullámokat generáló terület kisebb a hason
eszközökhöz képest. A megnövekedett koncentráció hozzájárul a zsírszövet 
maximális megcélzásához. A HIFU
hatékonyabb stimulációját eredményezi.  
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A KÉSZÜLÉK TECHNOLÓGIÁJÁNAK BEMUTATÁSA
Népszerű technológiák a nem invazív esztétika területén, kis kompakt kivitel
abszolút újdonságot a testápolási kategóriában, a BeautyRelax Celluform Ultimate
stúdiók nagy eszközeihez hasonló technológiákat használ. A BeautyRelax Celluform Ultimate 
funkciója a célzott testformálás, a bőr alatti zsír csökkentésére összpontosítva. HIFU 
ultrahanghullámokkal, RF rádiófrekvenciával, EMS elektromos mikroimpulzusokkal és 
fotonfénnyel dolgozik a zsírszöveten a multifunkcionális alkalmazási fejnek köszönhetően. A készülék 

íti a nehezen hozzáférhető területek kezelését is. Használjon 
professzionális technológiát otthonának kényelmében! 

RÁDIÓFREKVENCIA [RF]  
A rádiófrekvenciás hullámok az elmúlt néhány évben nagyon népszerűvé váltak 

Fő előnyei közé tartozik a nagyfokú kíméletesség és 
applikátor a kezelendő területre helyezve teljesen 

és teljesítménytartományban bocsát ki energiát. A 
BeautyRelax Celluform Ultimate modellben a rádiófrekvencia 2 MHz-es 

rádiófrekvenciás hullámokat úgy optimalizálják, 
hogy olyan hőgradienst okozzanak, amely jelentősen befolyásolja a dermisz és 

rétegben zajló folyamatokat. A leadott energia aktiválja a rugalmas 
és elősegíti a kollagénképződést. Az energia lehető 

legnagyobb mértékű célzása még a kifejezettebb zsírréteggel rendelkező 
területeken is, és az ezt követő anyagcsere-folyamatok gerjesztése jelentős 
hatással van a megereszkedett és deformált kontúrok nagyon hatékony 

rádiófrekvencia aktívan stimulálja a zsírsejteket, 
hogy energiát szabadítsanak fel, amelyet a szervezet természetes módon 
dolgoz fel. A sejtek megváltoztatják méretüket, és így a zsírszövet mérete 
csökken. Ezt a folyamatot a jelen kézikönyvben leírt feltételek melletti 
rendszeres használattal lehet elérni. A rádiófrekvencia hatása a hőérzet. Ez 
azonban nem olyan hő, amely felmelegítené a bőrét az alkalmazási fejjel, amely 
felmelegedne. A hőt a bőr felszínén érezheti, de a hő mélyebben behatol a 
bőrrétegbe és a zsírszövetbe. A hő rádiófrekvenciás hullámokat okoz. A 
rádiófrekvenciának tehát két alapvető kulcstulajdonsága van: a zsírszövet aktív 
stimulálása és a bőr rugalmasságának növelése.    

ULTRAHANGOS HULLÁMOK [HIFU]  
nságainak köszönhetően az ultrahanghullámok állandó helyet kaptak az 

Az ultrahanghullámos készülékek hatékonyan tisztítják az 
arcot, vagy aktívan stimulálják a zsírszövetet. Különböző frekvenciákon 
különböző tulajdonságokat érnek el. Az ultrahang frekvenciája a Celluform 

 van beállítva. Ugyanakkor az elsők között kínál 
teljesen innovatív ultrahanghullám-kezelést a koncentrált áram növelésének 
formájában. Az ultrahanghullámokat generáló terület kisebb a hasonló típusú 
eszközökhöz képest. A megnövekedett koncentráció hozzájárul a zsírszövet 
maximális megcélzásához. A HIFU-típusú ultrahanghullámú készülék használata a zsírsejtek 
hatékonyabb stimulációját eredményezi.   

A KÉSZÜLÉK TECHNOLÓGIÁJÁNAK BEMUTATÁSA 
Népszerű technológiák a nem invazív esztétika területén, kis kompakt kivitelben. Bemutatjuk az 

BeautyRelax Celluform Ultimate-et. Az esztétikai 
BeautyRelax Celluform Ultimate fő 

i zsír csökkentésére összpontosítva. HIFU 
ultrahanghullámokkal, RF rádiófrekvenciával, EMS elektromos mikroimpulzusokkal és vörös 
fotonfénnyel dolgozik a zsírszöveten a multifunkcionális alkalmazási fejnek köszönhetően. A készülék 

íti a nehezen hozzáférhető területek kezelését is. Használjon 

 

típusú ultrahanghullámú készülék használata a zsírsejtek 



Esztétikai BeautyRelax Celluform Ultimate 

 

 

EMS 
A készülék alkalmazási fején találha
elektromos mikroimpulzusokat bocsátanak ki, amelyek a bőr felső részén 
keresztül közvetlenül az izmokba hatolnak. Az elektromos impulzusok 
teljesítménye és frekvenciája speciálisan van beállítva, hogy hatékony, de 
fájdalommentes bőrkezelést tegyen lehetővé
ezáltal megerősödnek. A kollagén és a rugalmas rostok mechanikusan 
stimulálódnak. A bőr textúrájának és tónusának javulását, valamint a bőr 
rugalmasságának növekedését fogja elérni. Az 
bőrön jelentkező bizsergető érzés.
 

VÖRÖS FÉNY [630NM]
A fény egyszerűen a különböző frekvenciájú elektromágneses sugárzás látható 
része. A fény különböző hullámhosszúságokat ér el a 390 és 760 nm 
(nanométer) közötti tartományban. Az emberi
hullámhosszúságú fényt képes érzékelni. A fotonterápiában a fény fotonok 
formájában energiaáramként jut a szervezetbe. Tudományosan bizonyított, 
hogy a különböző hullámhosszúságú fény sajátos bőrápolási hatásokat 
eredményez. Tanulmányok igazolták, hogy az élő szövetek és szervezetek 
számára a sejtek szintjén valódi pozitív terápiás előnyökkel jár.
 
A gyulladásos betegségek betegség, sérülés vagy stressz következtében 
alakulhatnak ki. A fényterápia természetes módon serkenti a sej
erejét. A fény nem invazív módon és fájdalommentesen juthat be a sejt 
belsejébe. A fény aktiválja a sejtek fotoreceptorait. A fotonterápia nem okoz 
mellékhatásokat és nem károsítja a szervezetet. Pozitív hatásainak köszönhetően nemcsak a 

bőrgyógyászat területén, hanem a kozmetikai bőrkezelés szegmensében is népszerűvé vált
 

VALÓDI POZITÍV ELŐNY
SZERVEZETEK SZÁMÁRA 

 

 A fotonfény nem invazív módon és fájdalommentesen juthat be a sejt belsejébe.
 A fény aktiválja a sejtek fotoreceptorait.
 A fényterápia természetes módon serkenti a sejtek gyógyító erejét.
 A fotonterápia nem okoz semmilyen mellékhatást vagy károsodást a szervezetben.
 A betegség, sérülés vagy stressz okozta gyulladásos betegségeket kezeli.

 
Piros lámpa:  

• elősegíti a természetes kollagéntermelést
• a bőr alatti szövet vérkeringés javítása
• megakadályozza a pigmentképződést
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A készülék alkalmazási fején található gyöngyök érintkező felületei finom 
elektromos mikroimpulzusokat bocsátanak ki, amelyek a bőr felső részén 
keresztül közvetlenül az izmokba hatolnak. Az elektromos impulzusok 
teljesítménye és frekvenciája speciálisan van beállítva, hogy hatékony, de 

őrkezelést tegyen lehetővé. Az izmok összehúzódnak és 
ezáltal megerősödnek. A kollagén és a rugalmas rostok mechanikusan 
stimulálódnak. A bőr textúrájának és tónusának javulását, valamint a bőr 
rugalmasságának növekedését fogja elérni. Az EMS-technológia kísérő hatása a 
bőrön jelentkező bizsergető érzés. 

[630NM] 
A fény egyszerűen a különböző frekvenciájú elektromágneses sugárzás látható 
része. A fény különböző hullámhosszúságokat ér el a 390 és 760 nm 
(nanométer) közötti tartományban. Az emberi szem 400 és 800 nm közötti 
hullámhosszúságú fényt képes érzékelni. A fotonterápiában a fény fotonok 
formájában energiaáramként jut a szervezetbe. Tudományosan bizonyított, 
hogy a különböző hullámhosszúságú fény sajátos bőrápolási hatásokat 

ulmányok igazolták, hogy az élő szövetek és szervezetek 
számára a sejtek szintjén valódi pozitív terápiás előnyökkel jár. 

A gyulladásos betegségek betegség, sérülés vagy stressz következtében 
alakulhatnak ki. A fényterápia természetes módon serkenti a sejtek gyógyító 
erejét. A fény nem invazív módon és fájdalommentesen juthat be a sejt 
belsejébe. A fény aktiválja a sejtek fotoreceptorait. A fotonterápia nem okoz 
mellékhatásokat és nem károsítja a szervezetet. Pozitív hatásainak köszönhetően nemcsak a 

ógyászat területén, hanem a kozmetikai bőrkezelés szegmensében is népszerűvé vált

VALÓDI POZITÍV ELŐNYÖK AZ ÉLŐ SZÖVETEK ÉS 
SZERVEZETEK SZÁMÁRA A SEJTEK SZINTJÉN. 

A fotonfény nem invazív módon és fájdalommentesen juthat be a sejt belsejébe.
válja a sejtek fotoreceptorait. 

A fényterápia természetes módon serkenti a sejtek gyógyító erejét. 
A fotonterápia nem okoz semmilyen mellékhatást vagy károsodást a szervezetben.
A betegség, sérülés vagy stressz okozta gyulladásos betegségeket kezeli. 

elősegíti a természetes kollagéntermelést 
a bőr alatti szövet vérkeringés javítása 
megakadályozza a pigmentképződést 

A fény egyszerűen a különböző frekvenciájú elektromágneses sugárzás látható 

szem 400 és 800 nm közötti 

formájában energiaáramként jut a szervezetbe. Tudományosan bizonyított, 

mellékhatásokat és nem károsítja a szervezetet. Pozitív hatásainak köszönhetően nemcsak a 

ógyászat területén, hanem a kozmetikai bőrkezelés szegmensében is népszerűvé vált.  

A fotonfény nem invazív módon és fájdalommentesen juthat be a sejt belsejébe. 

A fotonterápia nem okoz semmilyen mellékhatást vagy károsodást a szervezetben. 
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FŐ ELŐNYÖK 
 4 fejlett modern technológia, amelyet az esztétikai szalonokban leggyakrabban használnak 
 A készüléket az arcon és a test kiválasztott részein történő használatra tervezték. 
 Kompakt méret és könnyű súly a könnyű önkezeléshez 
 Nem invazív használat (a készülék egyetlen része sem hatol be a bőrfelületbe) 
 A kezelés a lehető legkíméletesebb a testéhez. 
 Biztonságosan használható otthoni körülmények között 
 Mindenféle mellékhatás nélkül 

 

MIRE SZÁMÍTHAT 
 Hatékony eszköz a problémás testrészek elleni küzdelemben 
 A zsírszövet nagyobb előfordulási gyakoriságával rendelkező kiválasztott területek aktív 

célzása 
 A bőr rugalmasságának jelentős javulása  
 Intenzív támogatás a saját kollagén képződéséhez 
 A rugalmas rostok átalakulása 

 

MŰSZAKI PARAMÉTEREK 
 Technológia: rádiófrekvencia, HIFU kategóriájú ultrahanghullámok, EMS impulzusok, vörös 

fény. 
 Intenzitási szint beállítása: igen, 3 szint 
 Ultrahang frekvencia: 3Mhz 
 Rádiófrekvencia: 2Mhz 
 EMS impulzus frekvencia: 90Khz 
 Vörös fény 625 nm hullámhosszúsággal 
 Időzítő: igen, 5 perc minden egyes programhoz 
 Energiaellátás: beépített li-ion akkumulátor 
 Akkumulátor kapacitás: 1200mAh 
 Akkumulátor töltés: vezeték nélküli töltőállvánnyal + USB kábel + 220V adapterrel 
 Méretek: 13x9x9cm 
 Súly: 200g 

 

A CSOMAGOLÁS TARTALMA 
 Esztétikai eszköz BeautyRelax BR-2720. 
 Töltőállvány.  
 USB-kábel.  
 Adapter 220V-os hálózathoz.  
 Használati utasítás. 
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A MŰSZER LEÍRÁSA 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

A készülék felső 

1. ON/OFF gomb     6. RF rádiófrekvenciás szimbólum 

2. MODE gomb     7. HIFU ultrahangos hullám szimbólum 

3. POWER INCREASE gomb   8. Teljesítménybeállítás jelzése 

4. POWER REDUCTION gomb  9. A készülék bekapcsolt állapotának jelzése 

5. EMS mikroimpulzus szimbólum 

7 

8 

9 
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A MŰSZER LEÍRÁSA A készülék alja 

1 2 3 4 

1. HIFU ultrahanghullámok   

2. RF rádiófrekvencia    

3. Masszázs golyók EMS impulzusokkal  

4. Fényterápia - vörös fény   
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KIJELZŐ LEÍRÁSA  
 

1. EMS impulzus funkciójelzés + piros fény 

2. RF rádiófrekvenciás funkciójelzés + piros fény 

3. HIFU ultrahang funkciójelzés + piros fény 

4. EMS impulzus intenzitási szint 

5. RF rádiófrekvenciás intenzitás szintje 

6. HIFU ultrahangos jelzési szint 

7. A műszer működésének jelzése 

1 2 3 

4 5 6 

7 
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A KÉSZÜLÉK ELLENŐRZÉSE ÉS HASZNÁLATA 
1. A bőrt minden használat előtt alaposan meg kell tisztítani. Ideális, ha a kezelést a 

teljes testfürdő utánra időzíti. A bőrnek ideális esetben szőrtelennek kell lennie. A haj 

nem kívánt akadályt képezhet az applikációs fej és a bőr között. 

2. A készülék használatát mindig tiszta vezető géllel (nem tartozék) kell kombinálni. A 

SONOGEL nevű applikációs gél bármelyik gyógyászati segédeszköz boltban 

megvásárolható (gyógyszertárban is megvásárolható). A gél nagyon fontos a készülék 

használatához. Szükséges kötőréteget képez az applikátor és a bőr között. Vízbázisú. 

Nem károsíthatja az applikátorfejet. Az applikátor gél használata elengedhetetlen. Az 

RF rádiófrekvencia, a HIFU ultrahang és az EMS impulzusok jobban kötődnek a 

bőrhöz. Ne használjon más típusú kozmetikai termékeket.    

3. A készülék akkumulátorát csak a csomagban található tartozékokkal töltse fel. Ha 

más, nem kompatibilis típusokat használ, az akkumulátor visszafordíthatatlanul 

károsodhat.  

4. A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan az ON/OFF gombot (1). Az EMS 

program automatikusan aktiválódik. Az alapértelmezett intenzitási szint a 

legalacsonyabb, az 1. szint.  

5. Az INCREASE (3) és DECREASE (4) gombokkal állíthatja be az EMS impulzus kimenet 

intenzitását.  

6. Nyomja meg röviden a MODE gombot (2) az RF program megváltoztatásához.  

7. Az INCREASE (3) és DECREASE (4) gombokkal állítsa be az RF teljesítmény 

intenzitását.  

8. A HIFU ultrahangprogram megváltoztatásához nyomja meg röviden a MODE gombot 

(2). A készülék készenléti üzemmódban van. A HIFU ultrahang funkció aktiválásához 

nyomja meg a REDUCE gombot (4). A HIFU ultrahang program aktiválódik. Az 

alapértelmezett intenzitási szint 1. A HIFU ultrahang funkció működését hangjelzés - 

sípolás - kíséri. Ez nem üzemzavar, hanem szándékos akusztikus jelzés.   

9. Az INCREASE (3) és DECREASE (4) gombokkal állíthatja be a HIFU ultrahang 

intenzitását.  
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10. Minden programhoz tartozik egy 5 perces automatikus időzítő. Ezután a készülék 

automatikusan kikapcsol.  

11. A készüléket bármikor kikapcsolhatja az ON/OFF gomb (1) hosszú megnyomásával.  

12. Kezelje a test kiválasztott részeit. Mozgassa a felhordófejet a kiválasztott területen 

körkörös vagy hosszú mozdulatokkal. Használhatja a bélyegzési módszert is. A 

testkezelésekkel kapcsolatos további információkért lásd a szövegrészt: 

TESTKEZELÉSI LEHETŐSÉGEK és ARC- ÉS NYAKKEZELÉSI MÓDSZER.  

13. Mindig ügyeljen arra, hogy a készülék alján lévő érintkezési felületek teljes 

mértékben érintkezzenek a bőrrel (ha a bőrfelület ezt lehetővé teszi). Ez biztosítja a 

kezelés maximális hatékonyságát. 

14. Ha befejezte a készülék használatát, törölje le a kontaktzselé maradványait a 

készülék testéről és az alkalmazás fejéről. Az applikátorfej ápolásával kapcsolatos 

további információkért lásd a Tisztítás és karbantartás című részt. 

15. Ha fel kell töltenie az akkumulátort, kövesse a szövegben leírt eljárást: AZ 

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE. 

16. A készülékkel történő kezelés után hidratáló kozmetikai krémmel kenje be bőrét, és 

hagyja természetesen megszáradni.  
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ 
MEGJEGYZÉSEK 

1. Ahogyan azt már a kézikönyv bevezetőjében is volt alkalmunk megemlíteni. A készülék 

használata szorosan kapcsolódik a kontaktgélhez - az úgynevezett sonogélhez. Ez 

ugyanaz a gyakorlat, amelyet az esztétikai tanulmányokban is alkalmaznak. A gél a 

szükséges tapadó réteget képezi a készülék applikációs fejének érintkező felületei és az 

Ön bőre között. A készülék használata során a gél fokozatosan kiszáradhat a 

bőrfelületről. Tartsa szemmel a gélréteget a bőrén, és szükség esetén vigyen fel 

további mennyiséget.  A gél hajlamos fokozatosan kiszáradni a bőr felületéről. A 

felhordófej a géllel való érintkezéshez készült. A gél semmilyen módon nem 

károsíthatja a készüléket.    

2. A gél fokozatos kiszáradása az eszköz használata során leggyakrabban a bőrfelületen 

jelentkező csípő érzésben nyilvánul meg. Ebben az esetben vigyen fel egy másik 

mennyiségű gélt a bőrre.  

3. Ne használjon más kozmetikai termékeket a készülék használatával együtt. Próbálja 

meg elkerülni az egyéb hozzáadott anyagokat tartalmazó szonogéleket is. A 

rádiófrekvenciás technológiával kombinálva allergiás reakciót okozhatnak az 

érzékenyebb egyének bőrén.  

4. Ha még csak most ismerkedik a készülékkel, ne siessen. Próbálja meg a bőrfelületen 

keresztül érezni, hogy a teste hogyan érzékeli a technológiát.  

5. Az akkumulátornak elegendő energiával kell rendelkeznie ahhoz, hogy a készülék 

minden funkciója megfelelően működjön. A töltéshez használja a csomagban található 

töltőállványt.  

6. Ha az arc ráncait, a bőr rugalmasságát és saját kollagénjét szeretné megcélozni, akkor a 

domináns mód az RF. Ha az áll területén lévő zsírszövet stimulálására szeretne 

összpontosítani, ossza fel a kezelési időt az RF és a HIFU programok között.  

7. A terméket minden bőrtípusra tervezték, különböző fokú érzékenységgel. Különösen 
az arc területén vannak olyan területek, ahol nagyobb az érzékenység és kevesebb a 
bőr alatti zsír. A felhasználás nagyfokú változékonyságát az adagolási teljesítmény 
lehetősége teszi lehetővé.  
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HASZNÁLAT HOSSZA ÉS GYAKORISÁGA - TEST 
A használati útmutató bevezetőjében leírtuk, hogy mely testrészeket célozhatja meg a készülékkel. 
Most megpróbáljuk elmagyarázni, hogyan tervezheti meg legjobban a készülék használatát, és milyen 
szabályokat kell követnie. A készülék használatakor vegye figyelembe az alábbi irányelveket:  
 

 Naponta csak egy testrész kezelhető. A párosított testterület egy résznek minősül. Így egy 
nap alatt megcélozhatja a hasat, a karokat (jobb és bal kéz együtt) vagy a belső combokat 
(jobb és bal láb együtt).  

 A készülék használata egy adott napon nem haladhatja meg a 25 percet.  
 Ha a zsírszövet aktív stimulációját részesíti előnyben, a programok optimális ajánlott 

kombinációja a következő: 5 perc [EMS] + 10 perc [RF] + 10 perc [HIFU] (ugyanebben a 
sorrendben is elvégezhető). 

 Ha az arc területén az aktív bőremelő stimulációt részesíti előnyben, az optimális ajánlott 
programkombináció a következő: 5 perc [EMS] + 20 perc [RF] (ugyanezt a sorrendet is 
elvégezheti). 

 A készüléket hetente legfeljebb 3 alkalommal lehet használni (ez vonatkozik az azonos és 
különböző testrészekre).  

 A használat optimális gyakorisága ezért pl. hétfő, szerda, szombat.   
 Ismételje meg ezt a heti programot egy hónapon belül.  
 Ha három hétig használja a készüléket, javasoljuk, hogy a negyedik hetet hagyja ki teljesen.  
 Ezután egy háromhetes cikluson belül ismét használja a készüléket.  

 

HASZNÁLAT HOSSZA ÉS GYAKORISÁGA - ARC 
Az előző bekezdésben röviden megemlítettük az arcon történő alkalmazás időtartamát. A bőrkezelés 
hosszát azonban nem lehet előre meghatározott táblázatok alapján másodperc pontossággal 
meghatározni. A rádiófrekvenciás hullámokkal történő bőrstimuláció időtartama jelentősen függ 
számos tényezőtől - a bőr állapota, a felhasználó életkora, bőrtípusa, bőrérzékenysége vagy az, hogy 
a felhasználó hosszú ideig hogyan ápolja a bőrét. Általánosságban elmondható, hogy az első 
használat során a kezelésnek percekig kell tartania. A kezdeti használat során fokozatosan 
elemezhető, hogyan reagál a bőr a rádiófrekvenciás hullámtechnológiára, illetve mennyi időbe telik, 
amíg a kezelés után a bőr nem lesz érzékeny az érintésre. Így meghatározható a kezelések közötti 
időintervallum. A kezelés hosszának figyelembe kell vennie a kiválasztott terület felületének 
nagyságát is. A teljes arcfelület hosszabb időt vesz igénybe a durvább felületi domborzat miatt.  
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PLETI TEST 
Mindannyian eredetiek vagyunk. Sokféle bőrtípus létezik. Bár a készülék használata teljesen 
biztonságos, ajánlott bőrtesztet végezni, hogy kiderüljön, okoz-e a használat bármilyen káros 
bőrirritációt vagy allergiás reakciót.  
 

1. Vigyen fel egy megfelelő réteg sonogelt a bőrre (pl. a comb vagy a vádli egy részére). 
2. Kezelje a bőr egy kis részét az [EMS] [RF] és [HIFU] programok váltakozásával összesen 15 

percig.  
3. Ha 24 órán belül nem jelentkezik a bőrön allergiás reakcióból eredő rendellenes elszíneződés, 

akkor a készüléket biztonságosan használhatja a jelen használati utasításban leírtak szerint.   
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FONTOS UTASÍTÁSOK A RÁDIÓFREKVENCIA 
HASZNÁLATÁHOZ 
 A BeautyRelax Celluform Ultimate a kozmetikai eszközök új generációja, amelyet nem invazív 

bőrkezelésekre terveztek. Ez azt jelenti, hogy az applikációs fej egyetlen része sem hatol be 
fizikailag a bőr alá. 

 A nem invazív működés előfeltétele annak, hogy a felhasználó a készüléket otthoni környezetben 
használhassa. A készülék használata nem igényli az orvosi vagy kozmetikai esztétikai szakember 
felügyeletét. Fontos azonban, hogy mindig kövesse a használati utasításban szereplő utasításokat. 
Csak így lesz a készülék használata a lehető legbiztonságosabb és leghatékonyabb.  

 A kezelést mindig tiszta vezető géllel kell kombinálni. Bármely gyógyszertárban vagy egészségügyi 
áruházban megvásárolható. Néhány tíz koronába kerül. Határozottan a legolcsóbb is elég. Ne 
fizessen annál drágábbat, minél jobb. A finom gélréteg bőrre történő felvitelének fő célja a 
vezetőképesség növelése. A rádiófrekvenciás hullámok, az ultrahanghullámok és az EMS-
impulzusok jobban kötődnek a bőrhöz. 

 Amikor a bőrt rádiófrekvenciás üzemmódban kezeli, mindig az 1. intenzitási szinttel kezdje. 
Óvatosan, lassan növelje. Nagyobb intenzitásértékeknél a készülék nagyon erős 
rádiófrekvenciás hullámteljesítményt ér el. Kérjük, fordítson nagy figyelmet erre a tényre, és 
ne vegye félvállról a műszer használatát. Ha túl erősnek érzi a hőt, csökkentse a teljesítményt, 
gyorsítsa fel a készülék mozgását a bőr felett, vagy rövidítse le az alkalmazófej bőrrel való 
érintkezésének tényleges hosszát.  

 Ha az applikátorfejet túl sokáig tartja a bőrén ugyanazon a helyen, és a legmagasabb kezelési 
szintet (rádiófrekvencia) is beállítja, a készülék elég erős ahhoz, hogy kellemetlenül megsértse 
a bőrét. Ezért kérjük, hogy a lehető legnagyobb gondossággal és szelídséggel közelítsen a 
kezeléshez. Ha a készülék nem elég erős, nem lehet elérni a kívánt eredményt. 

 Az applikációs fejet különböző módon mozgathatja a bőrön. Rövid, hosszú mozdulatokkal 
vagy körkörös mozdulatokkal. Ha túl sokáig tartja a fejet a bőrrel érintkezve (rádiófrekvencia), 
akkor olyan energiamennyiség halmozódik fel, amely megemeli az applikátor hőmérsékletét. 
Az applikátor hőmérsékletének emelkedése nem a készülék hibás működése, hanem a 
rádiófrekvenciás hullámoknak való hosszabb ideig tartó expozíció mellékhatása.  

 Ha lehetséges, kerülje a nagyon vékony és érzékeny bőrű területeket a felhordófejjel. Ha van 
egy kisebb bőr alatti zsírréteg, dolgozzon alacsonyabb teljesítményszinteken, vagy kerülje el 
teljesen ezt a bőrterületet.  

 Minden egyes kezelés után mindig alaposan tisztítsa meg a felhordófej érintkező felületeit. A 
fertőtlenítéshez ideális a tiszta alkohol használata. Az utolsó fázisban alaposan szárítsa meg az 
applikátort. A nedvesség az applikátor érintkezőinek oxidációját okozhatja. Ez jelentősen megnöveli 
az applikátor érintkezési felületének élettartamát. 

 A piros fény használatakor nincs szükség szemvédelemre. Ugyanakkor szigorúan ajánlott, hogy 
használat közben ne nézzen hosszabb ideig közvetlenül a fényforrásba. Egy futó pillantás biztosan 
nem jelent kockázatot.   
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TESTKEZELÉSI LEHETŐSÉGEK 
UNIVERZÁLIS MASSZÁZSTECHNIKA 

alkarok arc 

has 

fenék 

combok 

borjak 

áll 
   kar 
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OLL ALATT TERÜLET 

 

 

 

OLDAL 

Helyezze magát kényelembe, és lazítsa el 
a karjaiban lévő izmokat. Mozgassa a 
készülék alkalmazási fejét a váll felé. 
Fokozatosan kezelje a kar külső és belső 
oldalát. Mozogjon rövid, egyenes 
mozdulatokkal az ábrán látható módon. 
Próbáljon a kar azon részeire koncentrálni, 
ahol a legtöbb zsírszövet van.    

Kövesse ugyanazt az eljárást, mint az 
előző lépésben. Most végezzen körkörös 
húzó mozdulatokat. Ily módon egyesével 
kezelje az egész kart. Koncentráljon a 
megnövekedett zsírszövetes területre.     

Mozgassa a felhordófejet rövid, hosszú 
vagy körkörös mozdulatokkal. Az 
applikátort egy helyen is megállíthatja, és 
fokozatosan mozgathatja. Ha lehetséges, 
próbálja meg elkerülni a pajzsmirigy 
területét. Hozza a készüléket a lehető 
legszélesebbre, hogy a lehető legtöbbet 
fedje az állát. 
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PAS & BŘÍŠKO 
Mozgassa a felhordófejet körkörös 
mozdulatokkal. Kezelje így az egész hasi 
területet. Mindig próbálja meg elkerülni a 
köldök területét közvetlenül. Az óramutató 
járásával megegyezően vagy ellentétesen 
mozoghat. 

Az applikátor fejét hosszú mozdulatokkal, 
kisebb körökkel mozgatja. Kezelje így az egész 
hasi területet. Mindig próbálja meg elkerülni a 
köldök területét közvetlenül. Az óramutató 
járásával megegyező vagy ellentétes irányban 
mozoghat.            

A felhordófejet hosszú, lekerekített 
mozdulatokkal mozgatja. Próbáljon a derék 
oldalára összpontosítani. Dolgozzon felülről 
lefelé, és ismételje meg a folyamatot.  
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FENÉK 

 
 Az applikátor fejét hosszú, lekerekített 

mozdulatokkal mozgassa a fenék közepétől 
felfelé, a derék felé.   

Az applikátor fejét hosszú, lekerekített 
mozdulatokkal mozgassa a fenék közepétől 
felfelé a derék felé U alakban.  

Mozgassa az alkalmazás fejét hosszú, rövid 
mozdulatokkal, egy hurokkal az út közepén. Az 
egész fenéktájékot kezelheti így.  
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COMB ÉS VÁDLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Az alkalmazás fejét rövid, egyenes 
mozdulatokkal mozgatja. Optimális esetben a 
végtag alulról felfelé.  

A felhordófejet hosszú, hosszú körkörös 
mozdulatokkal mozgatja. Optimális esetben a 
végtag alulról felfelé.  

Mozgassa a felhordófejet íves mozdulatokkal. 
Így a végtag elülső és hátsó részét is kezelheti.   
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁNAK AJÁNLOTT 
TECHNIKÁJA 
Többféle masszázstechnikát lehet alkalmazni, amikor az alkalmazófejet a test kiválasztott 
részeire helyezi. Így a mozdulatokat saját magadhoz igazíthatod. Abban az esetben, ha a 
másik személyt aktív kommunikációval kezeli, figyelje meg, hogy milyen mértékben érzékeli a 
hő rádiófrekvenciás megnyilvánulását. Az alkalmazásfejjel való munkavégzés két módja 
ajánlott:  
 

zökkenőmentes mozgás 
 

Mozgassa az applikációs fejet a test 
fölött hosszabb és rövidebb 
szakaszokban - lásd a képet. A szabad 
kezével feszítse ki a bőrt, amennyire csak 
lehet. A bőrön való mozgás sokkal 
könnyebb lesz. Mindig ügyeljen arra, 
hogy a bőr a lehető legjobban hidratált 
legyen a szonogéllel. Soha ne stimulálja 
a bőrt a "száraz" alkalmazási fejjel. A 
bőr egyenletes mozdulatokkal történő 
stimulálásával csökken az alkalmazási tűk 
és az adott hely közötti teljes érintkezési 
idő. A rádiófrekvencia intenzitási 
szintjének állandó szinten tartásával 
gyorsabb mozgás esetén kevesebb 
rádiófrekvenciás expozíciót érzékelhet, 
mint lassabb mozgás esetén. 
  

 

bélyegzés 
 

Mindig úgy járjon el, hogy a felhordófejet 
néhány másodpercig a bőrön tartja 
(bélyegzés). Az intenzitást mindig az 
érzésnek megfelelően adja hozzá. Az 
applikátor fejét egy kis távolságra 
távolítsa el a pillanattól, mielőtt a 
maximális hőt érezné. A bőrkezelésnek 
soha nem szabad elviselhetetlenül 
fájdalmasnak, hanem kellemesnek kell 
lennie. Csak az elviselhető szintű hőérzet 
elfogadható. Ha túl sokáig tartja az 
applikátorfejet a bőrén, és ráadásul a 
legmagasabb kezelési szintet állítja be, a 
készülék elég erős ahhoz, hogy 
kellemetlenül megsértse a bőrét. Ezért 
kérjük, hogy a lehető legnagyobb 
gondossággal és szelídséggel közelítsen a 
kezeléshez.     
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Megjegyzés: 
Ugyanez a masszázstechnikai elv alkalmazható az arc és az áll területén is. 
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AZ ARC ÉS A NYAK KEZELÉSÉNEK MÓDSZERE 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

FACE: távolodjon el a középponttól  
a homloktól a széléig, fokozatosan fedje le az 

egész területet. 

ORR: a homloktól az orr körül az arc felé 
haladva, fentről lefelé. 

FACE: mozgassa az arcát az arc irányába.  
alulról felfelé 

CHIN: az áll hegyétől az arc körvonalai 
mentén, alulról felfelé haladva. 

T-zóna: a homloktól az orrhegyig haladjon.  
és az arc, mozgás mindkét irányban 

Nyak: az álltól a fül felé haladva, majd lefelé a 
nyakon felfelé. 
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
A készülék használata mindig a szonogél alkalmazásával jár együtt. A kezelés befejezése után mindig 
gondoskodjon a felhordófej tisztításáról. Ha egynél több személy használja az eszközt, az 
applikátorfej felületét fertőtleníteni kell. Ideális esetben alkoholos permetoldattal. Ne használjon 
agresszív tisztítószereket. Tisztítás után alaposan szárítsa meg az applikátort. Ez jelentősen 
meghosszabbítja az élettartamát.  

AKKUMULÁTORTÖLTÉS 
A készülék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. A készüléket a csomagban található 
állvány segítségével lehet feltölteni. Mindig töltse fel az akkumulátort, ha a készülék már nem 
kapcsolható be. A töltési folyamat elindításához egyszerűen helyezze a készüléket az állványra. A 
töltés automatikusan elindul.  
 
Töltési eljárás:  

1. A töltéshez csak a csomagban található tartozékokat használja.  

2. Csatlakoztassa a töltőállványt és a 220 V-os adaptert egy USB-kábel segítségével.  

3. A töltési folyamat automatikusan elindul, amikor a készüléket az állványra helyezi.  

4. Az állványon két érintkező csap van, amelyeknek illeszkedniük kell a készülék alján 

lévő csapokhoz.  

5. A töltés előrehaladását egy villogó pont jelzi a kijelzőn.  

6. Amikor mindhárom pont függőlegesen világít, a töltési folyamat befejeződött.  

7. A töltés hossza az akkumulátor állapotától függ. Ez akár két órát is igénybe vehet.  

A LEHETSÉGES PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 

 
A probléma Lehetséges ok Megoldás 

A készülék nem kapcsolható be 
Az akkumulátor nem rendelkezik 

elegendő energiával 
Töltse a készülék akkumulátorát a töltőállvány 

segítségével 
A készülék néhány perc elteltével 

automatikusan kikapcsol 
Az időzítő aktiválódott Az időzítő 5 percre van beállítva. A további 

használathoz a készüléket újra be kell kapcsolni. 

Nem érzem az EMS impulzusok 
hatását. 

A bőr túl száraz 
Nagyobb mennyiséget vigyen fel a bőrre  

kontaktzselé 
Az alkalmazás fejét mozgatja  

túl gyorsan 
Lassúbb mozdulatokkal haladjon a bőrön 

Az alkalmazás golyók nem  
a bőrrel teljes mértékben érintkezve 

A felhordófej gyöngyök érintkezési felületeinek a 
lehető legjobban kell érintkezniük a bőrrel. 

A rádiófrekvencia túl sokat éget 

Ön marad a készülékkel  
túl sokáig egy helyen 

Állítsa be az applikátorfej mozgását a bőrön, vagy 
rövidítse le a bőrrel való érintkezési időt. 

Nagy intenzitás 
Csökkentse az RF funkció intenzitását egy 

fokozattal alacsonyabbra vagy 1 fokozattal 
alacsonyabbra.  

A bőr túl száraz 
Nagyobb mennyiséget vigyen fel a bőrre  

kontaktzselé 

A HIFU ultrahang hatása túl intenzív 
A HIFU program szintje túl magasra van 

állítva 

Csökkentse a HIFU funkció intenzitását egy 
fokozattal alacsonyabbra vagy 1 fokozattal 

alacsonyabbra 

TELJESEN FELTÖLTÖTT 
AKKUMULÁTOR 
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KAPCSOLÓDÓ AJÁNLOTT ESZKÖZÖK 
Amikor a zsírszövet nem invazív műszeres kezelése ideális esetben a szervezet nyirokrendszerének 
tevékenységét támogatja. A professzionális masszázsstúdiók ugyanígy kínálnak hasonló kezeléseket. 
A nyirokmasszázs és a vérkeringés támogatása jelentősen segít a végtagok lecsapolásában és a nem 
kívánt szennyeződések kiöblítésében a véráramból. Kínálatunk részeként a következő termékeket 
ajánljuk inspirációként, amelyek hatékonyan kombinálhatók a BeautyRelax Celluform Ultimate 
termékkel:  
 
 
 
 
  
 

  

BeautyRelax masszírozó  
Vacuform Premium 

BeautyRelax masszírozó  
Vacuform  

BeautyRelax Vacuform exkluzív 
vákuumos vízelvezető masszírozó 
készülék

BeautyRelax masszírozó  
Lymfopress Premium 
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GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 
Hogyan kell megfelelően elvégezni a kezelést az otthoni környezetben? 
Kérjük, a kezelés megkezdése előtt nagyon figyelmesen olvassa el a 
kézikönyvben található összes részletet. Fordítson különös figyelmet az 
ellenjavallatokra. Ha bizonytalan az egészségi állapotával kapcsolatban, 
kérjen tanácsot háziorvosától. Tanulmányozza az egyes technológiákkal 
történő kezelésre pontosan meghatározott területek listáját is. A kezelés során fekvő vagy ülő 
helyzetben helyezkedjen el. Helyezze magát kényelembe. Vegyen fel valami könnyebb, kényelmes 
ruhát.  
 
Súlyosan elhízott vagyok. Nagyon túlsúlyos vagyok. A BeautyRelax Celluform Ultimate a megfelelő 
megoldás számomra? 
Sajnos nem. Ebben az esetben nem javasoljuk a készülék használatát a fenti körülmények között. Egy 
esztétikai eszköz nem képes kompenzálni egy olyan egészségtelen életmódot, amelyben Ön 
ismétlődő rendszerességgel több kalóriát fogyaszt, mint amennyit a szervezete hosszú távon képes 
feldolgozni. Ha Ön nagyon túlsúlyos, javasoljuk, hogy forduljon háziorvosához vagy táplálkozási 
szakemberhez, és a fogyás folyamatával szakmai felügyelet mellett foglalkozzon.  
 
Kinek való a BeautyRelax Celluform Ultimate? 
Az esztétikai készülék mindenkinek alkalmas, aki belsőleg meg van győződve arról, hogy valóban 
szeretne dolgozni a megjelenésén. Minden erőfeszítés ellenére nem lehet csökkenteni a nem kívánt 
zsírszöveti réteget a test egyes részein. Mégis hajlandó kipróbálni a nem invazív utat, és elkerülni a 
szikével végzett műtétet. A készüléket mindazok számára tervezték, akik már éreznek némi 
fáradtságot az arc területén. A bőr elvesztette eredeti rugalmasságát. A ráncok előfordulása megnő.  
 
Kell-e bármilyen módon módosítanom az étrendemet a készülék használata közben? 
Határozottan az. Ha lehetséges, kerülje a nagyon nehéz, zsíros ételek fogyasztását a készülék 
használatának napján. Különösen azokra az ételekre gondolunk, amelyeket olajban sütési technikával 
készítettek. Javasoljuk továbbá, hogy kerülje az édesített italokat. Ideális esetben csak sima vizet vagy 
friss gyümölcslével ízesített vizet fogyasszon. A diéta könnyítésével jelentősen segíti a szervezetét a 
készülék használatának ideje alatt.  
 
Kell-e valamilyen beállítást végeznem a mozgáson a készülék használata közben? 
Az eszköz használatát semmiképpen sem kell összekapcsolni a magas sportteljesítménnyel. Célszerű 
azonban - ideális esetben a használat napján - egy rövid sétát tenni, futni, futópadon vagy 
kerékpárral közlekedni. Ha nem tudja elhagyni az otthonát, legalább egy könnyű nyújtózkodást 
tegyen. Használjon olyan gyakorlatokat, amelyek segítenek egy kicsit kifulladni. Ismét hangsúlyozni. 
Nincs szükség extrém testmozgásra. A fő cél a nyirokrendszer és az anyagcsere támogatása, hogy a 
zsírszövet stimulálásakor felszabaduló energia hatékonyan hasznosuljon. A készülék használata utáni 
időzítés optimális.   
 
Fájdalmas a BeautyRelax Celluform Ultimate kezelés? 
A kezelés teljesen fájdalommentes és biztonságos, ha a kézikönyvben található összes utasítást 
betartja. Az EMS impulzus technológia program használata során bizsergő érzést érezhet a bőrén, 
akár enyhe bizsergést is. A rádiófrekvencia kísérő hatása a melegség érzése. A HIFU 
ultrahanghullámok a melegségtől az enyhe "szúró" érzésig terjednek.    
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Milyen eredményeket lehet elérni a zsírszövet stimulálása terén? 
Az eredményt több tényező is erősen befolyásolja. A felszabaduló zsírt a szervezetnek fel kell 
dolgoznia. Az, hogy milyen gyorsan dolgozza fel, elsősorban az Ön anyagcseréjének sebességétől, a 
zsír típusától (hogy az izomszövetté nőtt-e), a nyirokrendszer állapotától vagy az Ön életmódjától 
függ. Tekintsen az esztétikai eszközre úgy, mint egy hasznos eszközre, amely segít Önnek abban, hogy 
jobban nézzen ki. Ahhoz, hogy elérje álmai célját, át kell alakítania az életmódját, és növelnie kell a 
testmozgását (még mindig könnyű fizikai aktivitásról beszélünk, nem extrém fizikai megerőltetésről, 
amihez nem biztos, hogy hozzászokott). Ez azért fontos, hogy az esztétikai eszköz által az Ön 
szervezetében elindított folyamatok sikeresen és hatékonyan lezajlódhassanak.   
 
Miért van hangsúlyozva, hogy minden használat után ápolni kell a felhordófej érintkező felületeit? 
Az érintkezési felületeket gondosan meg kell tisztítani a kontaktgéltől, és minden egyes használat 
után alaposan fertőtleníteni kell. Időnként ideális, ha alkoholos spray-t használ. Ez megakadályozza a 
baktériumok elterjedésének lehetőségét, és biztosítja a maximális üzemi higiéniát. Ha a készüléket 
többen használják, minden használat után fertőtleníteni kell a spray-vel. Ügyeljen arra, hogy a 
felhordófejet alaposan megszárítsa egy ruhával. Ez megsokszorozza az érintkező felületek 
élettartamát.   
 
Egynél több személy is használhatja a készüléket? 
Igen. Lehetséges, de bizonyos feltételek mellett. Fordítson különös figyelmet a felhordófej 
fertőtlenítésére. Megakadályozza a baktériumok vagy esetleges bőrbetegségek átvitelét. A 
fertőtlenítéshez ideális esetben használjon alkoholos permetoldatot. Mindig alaposan szárítsa meg a 
felhordófej felületét.   
 
Milyen állapotban kell lennie a bőrnek a rádiófrekvenciás kezelés előtt? 
A bőrnek a lehető legtisztábbnak kell lennie. Minden felületi szennyeződéstől mentes. Az ideális 
időzítés a fürdés után van. Itt szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem tanácsos a bőrt forró vízzel 
túlságosan felmelegíteni.  
 
Milyen termékeket használjak a készülék kezelése után? 
A készülék használata után a bőrt megfelelően hidratálni kell. Javasoljuk, hogy használjon rendszeres 
hidratáló krémet. A bőrnek elegendő nedvességre van szüksége a regenerálódásához. Legalább a 
kezelés napján ajánlatos kerülni az olyan kozmetikai kezeléseket, mint a gyémánt 
mikrodermabrázióval végzett mélytisztítás vagy a forró gőz. A rádiófrekvenciás kezelés után a bőr 
enyhén irritált és kipirosodhat. A rádiófrekvenciás stimuláció után a bőrnek időre van szüksége a 
későbbi regenerációhoz.  
 
Milyen eredményekre számíthatok? Hogyan hat a rádiófrekvencia a bőrömre? 
A rádiófrekvencia hatása nagyon egyéni, és az eredmény számos tényezőtől függ. A kezelés utáni 
bőrpír esetén ez gyakori kísérőjelenség. A kezelés után a bőr felszíne melegebb. A következő 
napokban a bőr rugalmasságáért felelős kollagén és rugalmas rostok fokozatosan átalakulnak. A 
rádiófrekvenciás nem invazív bőrfelvarrás nem végleges hatású eljárás. A bőrt rendszeresen 
stimulálni kell az ajánlott időtartamnak és gyakoriságnak megfelelően.  
 
Hogyan érzékelhető a rádiófrekvencia? 
Amikor a készülék fejével érintkezik a bőr, a rádiófrekvenciás hullámok a bőrfelületen keresztül a 
dermisz rétegbe és a zsírszövetbe áramlanak. Ezt a folyamatot hőnek lehet érzékelni, amely 
fokozatosan fokozatosan elhatalmasodik. A hőérzetet nem a bőr "melegítése" okozza, hanem a 
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rádiófrekvenciás energia mellékhatása. A rádiófrekvenciás hullámok használatának fő célja és 
lényege, hogy egy meghatározott frekvenciával és teljesítménnyel pontosan megcélozza a dermiszt 
és a zsírszövet rétegeit. 
  
 
Megsérülhet-e a bőrfelület az applikátorfej által? 
Ha a készüléket helytelenül használják, akkor. A teljesítménybeállítások tartománya szándékosan úgy 
van beállítva, hogy a különböző bőrérzékenységű és különböző zsírszöveti rétegekkel rendelkező 
felhasználók teljes spektrumát kezelni tudja. Ezért a készülék teljesítménye kissé "túlméretezettnek" 
tekinthető. A készülék egyik fő előnye a célzott és kiválasztott testrészek rugalmas használata. A 
teljesítményadagolás beállítása lehetővé teszi a nagyon érzékeny területek kezelését is. A nagyobb 
teljesítmény nagyobb területeknél lép be, ahol az érzékenység szintje alacsonyabb szinten van. Egy 
esztétikai eszköznek elegendő teljesítménypotenciált kell tudnia nyújtani. Ellenkező esetben nem 
lehetne nagy hatékonyságú kezeléseket végezni. Az energia elosztásakor mindig fokozott 
óvatossággal kell eljárni.  
 
Miért kínál a készülék többféle technológiát? A várt eredmények ismeretében van-e összefüggés az 
egyes üzemmódokban működő technológiák között? 
A test esztétikája nem csak a zsírszövet csökkentésére irányuló erőfeszítés. Az emberi testet számos 
nemkívánatos jelenség kísérheti cellulitisz, megereszkedett, csökkent rugalmasságú bőr, petyhüdt 
izmok formájában. Minden technológiának megvan a maga sajátos jelentése. A technológiák nem 
zárják ki egymást. A készülék használata során a programok felcserélhetők. Nagyon leegyszerűsítve. A 
rádiófrekvencia két síkban hat. A saját kollagén képződésének serkentése és a zsírsejtek stimulálása. 
Az EMS-impulzusok aktívan erősítik a petyhüdt izomzatot. A HIFU ultrahanghullámok nagyon 
leegyszerűsítve a zsírsejtek felszínét próbálják megbontani, felszabadítva a zsírsejtek által raktározott 
energiát. A vörös fény az egyik legszélesebb körben alkalmazott fényforrás a fotonterápia területén. 
Segít elnyomni a pigmenttermelést.   
 
Fontos-e a készülék mozgásának iránya a bőrön? 
Biztos vagyok benne, hogy nem. Nem számít, hogy karikákat vagy vonalakat "kreálsz" a bőrödön. 
Megállhatsz a bőrön, és egy kicsit tovább haladhatsz. A bélyegzésnek nevezett módszer. A 
legfontosabb, hogy figyelje a bőrön áthaladó fej sebességét, és a technológia érzékelésének 
megfelelően állítsa be az intenzitást. A kezelésnek kényelmesnek kell lennie. Nem fájdalmas. Ha az 
intenzitás nagyobb, próbálja meg felgyorsítani a fej mozgását a bőrön.  
 
Az eszköz orvostechnikai eszköznek minősül? 
Az eszköz nem orvostechnikai eszköz. A masszázskészülékek kategóriájába tartozik. A készülék nem 
kezeli az elhízást vagy más betegséget. A készülék olyan technológiákat kínál, amelyek meghatározott 
feltételek mellett alkalmazva segítenek csökkenteni a bőr alatti zsírt, csökkenteni a narancsbőr 
megjelenését és növelni a bőr rugalmasságát. 
 
Rendelkezik a készülék valamilyen tanúsítvánnyal? 
A szabványos európai tanúsítás eszköze. Megfelel az ilyen típusú eszközökre vonatkozó összes 
szabványnak. Annak érdekében, hogy a készülék használata a lehető legbiztonságosabban történjen, 
kérjük, gondosan kövesse a jelen kézikönyvben található összes utasítást.   
 
Vízálló a készülék? 
Igen. A készülék IPX7 szabvány szerint vízálló.  
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NÉHÁNY MONDAT A 
KÖVETKEZTETÉSKÉNT 
A BeautyRelax Celluform Ultimate - ahogy mondani szokták - 
becsapja a testet. És erre a konkrét modellre ez kétszeresen 
is igaz. Első, második és harmadik pillantásra kicsi és nagyon 
könnyűnek tűnik. A konzervatív ügyfeleket meglepheti ez a 
tény.  "Végül is ahhoz, hogy bármilyen eszköz jól működjön, 
nagynak és nehéznek kell lennie". Az esztétika területén ez 
nem volt és nem is igaz. Ennek az ellenkezője igaz. Az új 
modellek kifejlesztésekor nagy hangsúlyt fektetünk a 
nagyfokú felhasználói kényelemre. Az eszköznek 
ergonómikusan formázottnak kell lennie, hogy könnyen 
kézben lehessen tartani. Nagyon könnyűnek kell lennie, hogy 
az ember teljes mértékben a készülék használatára tudjon 
koncentrálni. Az arckezelés például nagyobb gondosságot és 
koncentrációt igényel. A könnyű eszközzel való munka ebben 
az esetben hatalmas előny. A készülék méreteit elsősorban a 
sokoldalú felhasználhatóság befolyásolja. A készülék 
kialakítása bizonyos kompromisszumot jelent a test 
kiválasztott részein nagy terület, ugyanakkor az arcon nagyon 
kis terület kezelésére. A Celluform Ultimate határozottan a 
legjobbak közé tartozik a kategóriájában, amit a 
végfelhasználóknak szánt esztétikai eszközök kínálhatnak. A 
használati útmutatóban foglaltak szerint. A készülék igazán 
stabil teljesítményt nyújt. Ahhoz, hogy a felhasználók széles 
körét lehessen kiszolgálni, és az igényelt jellemzőknek 
megfeleljen, nagyobb teljesítménytartományra van szükség. 
Nem kell félni a használatától, de némi tisztelet a hangszer 
teljesítménye iránt mindenképpen helyénvaló.  
 
  
 
 
   

www.beautyrelax.cz 
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HASZNÁLT ELEKTROMOS 
ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ez a jel a termékeken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt 
elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a normál települési hulladékhoz 
adni. A megfelelő ártalmatlanítás, felújítás és újrahasznosítás érdekében vigye ezeket a 
termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatívaként az Európai Unió egyes 
országaiban vagy más európai országokban a termékeket visszaviheti a helyi 
kiskereskedőnek, ha ezzel egyenértékű új terméket vásárol. A termék megfelelő 

ártalmatlanításával Ön hozzájárul az
megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a 
nem megfelelő hulladékártalmatlanításból adódhatnak. További részletekért forduljon a helyi 
hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a 
terméket meg kívánja semmisíteni, kérjük, szerezze be a helyi hatóságoktól vagy a kereskedőtől a 
megfelelő megsemmisítési módszerrel kapcsolatos szükséges információkat
 

 

TANÚSÍTÁS 
A termék az Európai Unió országaiban való használatra engedélyezett, és CE
ellátva. A megfelelőségi nyilatkozat és az összes dokumentáció az importőrtől 
beszerezhető. 

 
 

SZÁLLÍTÁS 
SANTADRIA s.r.o. , Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 6
IČO: 29195454 | DIC: CZ29195454

Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni 
velünk:   
E-mail: mh@santadria.cz 
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ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK 
ÁRTALMATLANÍTÁSA 

jel a termékeken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt 
elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a normál települési hulladékhoz 
adni. A megfelelő ártalmatlanítás, felújítás és újrahasznosítás érdekében vigye ezeket a 

t a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatívaként az Európai Unió egyes 
országaiban vagy más európai országokban a termékeket visszaviheti a helyi 
kiskereskedőnek, ha ezzel egyenértékű új terméket vásárol. A termék megfelelő 

ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít 
megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a 
nem megfelelő hulladékártalmatlanításból adódhatnak. További részletekért forduljon a helyi 

vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a 
terméket meg kívánja semmisíteni, kérjük, szerezze be a helyi hatóságoktól vagy a kereskedőtől a 
megfelelő megsemmisítési módszerrel kapcsolatos szükséges információkat. 

A termék az Európai Unió országaiban való használatra engedélyezett, és CE
ellátva. A megfelelőségi nyilatkozat és az összes dokumentáció az importőrtől 
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a termékkel kapcsolatban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni 

Nyomtatási hibák, jellemzők és a műszaki paraméterek változásai fenntartva.

BERENDEZÉSEK 

jel a termékeken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt 
elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a normál települési hulladékhoz 
adni. A megfelelő ártalmatlanítás, felújítás és újrahasznosítás érdekében vigye ezeket a 

t a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatívaként az Európai Unió egyes 
országaiban vagy más európai országokban a termékeket visszaviheti a helyi 
kiskereskedőnek, ha ezzel egyenértékű új terméket vásárol. A termék megfelelő 

értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít 
megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a 
nem megfelelő hulladékártalmatlanításból adódhatnak. További részletekért forduljon a helyi 

vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a 
terméket meg kívánja semmisíteni, kérjük, szerezze be a helyi hatóságoktól vagy a kereskedőtől a 

A termék az Európai Unió országaiban való használatra engedélyezett, és CE-jelöléssel van 
ellátva. A megfelelőségi nyilatkozat és az összes dokumentáció az importőrtől 

a termékkel kapcsolatban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni 

a műszaki paraméterek változásai fenntartva. 



Esztétikai BeautyRelax Celluform Ultimate 

 

 

ES MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott, a vállalat képviseletében

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00

Testformáló masszírozó
a BeautyRelax Celluform 

megfelel a 

 
 
Az ezen irányelveknek való megfelelés alapján a termék CE
kapott.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kibocsátás helye:   Brno
 
Megjelenés dátuma:  1.3.2022

A termék megfelel a 2002/95/EK 
ártalmatlan. Nem tartalmaznak nehézfémeket, például kadmiumot és más mérgező 
anyagokat.  
 
A biztonságos használathoz elengedhetetlen, hogy szigorúan 
található használati utasításban foglalt utasításokat. 
 

Celluform Ultimate BR-2720 Használati utasítás 
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ID: 29195454 
 

kijelenti, hogy a termék 
 

Testformáló masszírozó 
Celluform Ultimate BR-2720 modellnév alatt indult útjára.

EAN 8594166119604 
megfelel a következő európai szabványoknak: 

 
EN 61000-3-2:2019 
EN 61000-3-3: 2013 

EN 55014-1:2017 
EN 55014-2: 2015 

Az ezen irányelveknek való megfelelés alapján a termék CE

Brno                   .

2022    Martin Hrbek, ügyvezető igazgató

2002/95/EK RoHS-irányelvnek (RoHS) is. Minden anyag egészségre 
ártalmatlan. Nem tartalmaznak nehézfémeket, például kadmiumot és más mérgező 

A biztonságos használathoz elengedhetetlen, hogy szigorúan kövesse a csomagban 
tasításban foglalt utasításokat.  

ES MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

indult útjára. 

Az ezen irányelveknek való megfelelés alapján a termék CE-jelölést 

. 

Martin Hrbek, ügyvezető igazgató 

) is. Minden anyag egészségre 
ártalmatlan. Nem tartalmaznak nehézfémeket, például kadmiumot és más mérgező 

kövesse a csomagban 


